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INTRODUÇÃO: O uso da tomografia computadorizada (TC) como método de diagnóstico por            
imagem vem aumentando nos últimos 30 anos e este aumento é observado inclusive em pacientes               
pediátricos. Em comparação aos adultos, as crianças são mais sensíveis aos efeitos estocásticos da              
radiação e têm uma expectativa de vida mais longa, resultando em uma janela maior de tempo para                 
expressar estes efeitos. OBJETIVOS: Avaliar as doses de radiação a que pacientes de 0 a 17 anos                 
foram submetidos durante a realização de tomografias computadorizadas de tórax (TC) no Hospital de              
Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Também, conhecer o quanto estamos subestimando a dose real à               
qual o paciente está sendo exposto por não se calcular o SSDE (​specific-size dose estimate​) atualmente                
no HCPA. DELINEAMENTO: estudo transversal. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um           
estudo retrospectivo de todos os pacientes pediátricos (idade de 0 a 17 anos) que realizaram TC de                 
tórax entre outubro de 2015 e outubro de 2016. Apenas tomografias de tórax inspiratórias com               
aquisição única (monofásica) e sem contraste foram incluídas. Dose de radiação (corrente do tubo,              
voltagem do tubo, índice de volume da dose de TC por unidade de volume [CTDIvol] e produto                 
comprimento-dose [DLP]), dados demográficos e clínicos, foram registrados a partir de 201 TCs de              
tórax (idade mediana: 12,6 anos [ IQR: 6,8 - 15,3, 107 homens [53,2%]). Estimativas de dose                
específica de tamanho (SSDE) foram geradas para cada paciente e os resultados foram comparados              
com o CTDIvol. Os pacientes foram agrupados em 5 categorias de tamanho com base no diâmetro                
médio efetivo do tórax (raiz quadrada dos diâmetros torácicos látero-lateral e anteroposterior), como             
segue: grupo 1: 15 cm; grupo 2: 15-19 cm; grupo 3: 20-24 cm; grupo 4: 25-29 cm e grupo 5: ≥ 30 cm.                       
Este estudo foi aprovado pelo comitê local de ética em pesquisa. RESULTADOS: A mediana e o                
intervalo interquartílico (percentis 25 e 75) dos grupos 1 a 5 para o SSDE (mGy) foram 5,0 (3,8-8,9                  
[grupo 1]), 5,8 (4,3-9,3 [grupo 2]), 7,8 (6,0-9,9 [ grupo 3]), 9,6 (7,1 - 14,0 [grupo 4]) e 13,5 (8,9-14,7                    
[grupo 5]) (p <0,001); para o CTDIvol foram 3,0 (1,7 - 3,8 [grupo 1]), 3,2 (2,3 - 5,0 [grupo 2]), 5,0 (3,7                      
- 6,5 [grupo 3]), 7,1 (5,1 - 10,1 [grupo 4]) e 12,0 (7,4 - 13,8 [grupo 5]) (p <0,001); e para o DLP foram                        
45,8 (27,2 - 72,5 [grupo 1]), 68,4 (49,7 - 92,4 [grupo 2]), 142,3 (99,5 - 176,9 [grupo 3]), 211,4 (161,1 -                     
285,3 [grupo 4]) e 399,3 ( 248,7 - 463,8 [grupo 5]) (p <0,001). ​Os valores de CTDIvol subestimaram                  
as doses de radiação em 32,4% (24,2 - 43,8%) (mediana e intervalo interquartílico [25 a 75]) quando                 
comparados com o SSDE (p <0,001). Parâmetros de dose de TC (corrente de tubo e voltagem de                  
tubo), idade, peso e diâmetro efetivo médio foram variáveis ​​associadas com doses de radiação mais               
altas. A dose de radiação não foi associada à relação sinal-ruído (p> 0,001). CONCLUSÃO: Nossos               
resultados demonstram a necessidade de monitoramento contínuo das doses de radiação pediátrica em             
estudos de TC, evidenciadas pelas altas doses detectadas. O CTDIvol sistematicamente subestimou a             
dose de radiação em comparação com o SSDE em pacientes pediátricos submetidos à TC de tórax e                 
não deve ser usado como parâmetro primário para monitorar protocolos de TC nesses pacientes.  







INTRODUCTION: ​The use of computed tomography (CT) has increased in the last 30 years in               
pediatric patients. As for adults, children are more sensitive to the stochastic effects of radiation and                
have a longer life expectancy, resulting in a wider window of time to express the effects of radiation.  
OBJECTIVE: ​To evaluate the doses of radiation to which patients from 0 to 17 years of age were                  
submitted to computed tomography (CT) at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Also,               
know how much we are underestimating the actual dose to which the patient is being exposed because                 
we do not calculate the SSDE (​specific-size dose estimate​) currently in the HCPA. ​DESIGN:              
cross-sectional study. MATERIALS AND METHODS: ​We performed a retrospective study of all            
pediatric patients (ages 0 to 17 years) who had undergone chest CT between October 2015 and October                 
2016. Only single-acquisition (monophasic) and non-contrast-enhanced inspiratory chest tomograms         
were included. Radiation dose (tube current, tube voltage, TC dose volume ratio [CTDIvol] and dose               
length product [DLP]), demographic and clinical data were recorded from 201 TCs of thorax (median               
age: 12.6 years [IQR: 6.8 - 15.3, 107 men [53.2%]). Specific-size dose estimates (SSDE) were               
generated for each patient and the results were compared with CTDIvol. The patients were grouped               
into 5 size categories based on the mean effective diameter of the thorax (square root of the                 
lateral-lateral and anteroposterior thoracic diameters), as follows: group 1: 15 cm; group 2: 15-19 cm;               
group 3: 20-24 cm; group 4: 25-29 cm and group 5: ≥ 30 cm. This study was approved by the local                     
research ethics committee. ​CONCLUSION: ​Our results demonstrate the need for continuous           
monitoring of doses of pediatric radiation in CT studies, evidenced by the high doses detected.               
CTDIvol systematically underestimated the radiation dose compared to SSDE in pediatric patients            
undergoing chest CT and should not be used as the primary endpoint for monitoring CT protocols in                 
these patients. 
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1. INTRODUÇÃO  
O uso da tomografia computadorizada (TC) aumentou nas últimas décadas (MAIELLO, 2010),            
tanto na população adulta quanto na pediátrica (BRENNER, 2002). Entretanto, em comparação aos             
adultos, as crianças são mais sensíveis aos efeitos estocásticos da radiação e têm uma expectativa de                1
vida mais longa, resultando em uma janela mais ampla de tempo para expressar os potenciais efeitos                
negativos desta (BRENNER ​et al​., 2001). Além disso, recebem uma dose de radiação mais alta do que                 
os adultos quando parâmetros de radiação semelhantes são usados ​​para realizar o estudo tomográfico              
devido ao seu menor tamanho corporal (BRENNER ​et al​., 2001). 
Estudos conduzidos para avaliar o risco de câncer relacionado à radiação ionizante em crianças              
mostraram que essa relação existe de fato (SPYCHER ​et al​., 2015; MIGLIORETTI ​et al​., 2013;               
PEARCE ​et al​., 2012; PAWELS; BOURGUIGNON, 2012; LI ​et al​., 2011). Portanto, a quantificação              
precisa da dose de radiação utilizada em estudos tomográficos é primordial. Desde 2002, a Comissão               
Eletroquímica Internacional exige que os fabricantes de tomógrafos forneçam o relatório de dose de              
cada exame (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION MEDICAL      
ELECTRICAL EQUIPMENT, 2002). Duas métricas estão geralmente disponíveis em relatórios de           
dose de TC: o índice de dose por volume unitário (CTDIvol, do inglês ​computed tomography dose                
index per unit volume​) e o produto dose-comprimento (DLP, do inglês ​dose-length product​).             
Infelizmente, essas métricas de dose são estimadas utilizando ​phantoms de cabeça ou de corpo e não                2
levam em consideração as características do paciente, como a idade ou o tamanho. O CTDIvol               
estimado com base em ​phantoms demonstrou subestimar as doses de radiação entre 40% e 70% em                
pacientes pediátricos ​(​DIR EXECUTIVE SUMMARY REPORT FROM THE AMERICAN         
1  ​Os efeitos estocásticos são dose-independentes, ou seja, não há limiar para que ocorram, e costumam envolver alterações 
celulares genéticas que culminam, principalmente, em neoplasias. 
2 Os ​phantoms​ são dispositivos que simulam o corpo humano e permitem a avaliação de diversos parâmetros dos 
tomógrafos, inclusive estimar as doses de radiação recebidas pelo paciente através de sensores de radiação. 
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COLLEGE OF RADIOLOGY, 2018; MCCOLLOUGH ​et al​., 2011; HUDA; VANCE, 2007; BOONE,            
2007; BOONE ​et al.​, 2000;​ ​BRADY; KAUFMAN, 2012​) ​. 
Devido à importância do tamanho do paciente na estimativa das doses de radiação, em 2011 a                
American Association of Physicists in Medicine publicou um documento (relatório 204) propondo um             
novo método, a "estimativa de dose tamanho específica" (SSDE, do inglês ​specific-size dose estimat​e)              
(AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, 2011). Este cálculo leva em           
consideração o tamanho do paciente (diâmetro látero-lateral, anteroposterior, soma dos dois ou            
diâmetro efetivo) e, portanto, pode ser usado como uma ferramenta para estimar a dose absorvida de                
radiação pelo paciente. É calculado multiplicando o CTDIvol por um fator de conversão, que é               
determinado de acordo com o tamanho do paciente. Os valores estimados de SSDE baseados nesse               
cálculo podem variar de 10 a 20% em relação aos valores reais absorvidos pelo paciente, refletindo,                
portanto, uma estimativa mais precisa da dose de radiação utilizada (AMERICAN ASSOCIATION OF             
PHYSICISTS IN MEDICINE, 2011). 
O uso de níveis de referência diagnóstica (DRLs, do inglês ​diagnostic reference levels​) para a               
TC pediátrica é outro fator importante na otimização e monitoração das doses de radiação              
(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2012). As DRLs foram estabelecidas em          
diversos países, como o Reino Unido (SHRIMPTON; WALL, 2000; SHRIMPTON ​et al​., 2005), os              
EUA (ARCH; FRUSCH, 2008), a Grécia (YAKOUMAKIS ​et al​., 2009) e a Irlanda (FOLEY ​et al​.,                




2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1. ESTRATÉGIAS PARA LOCALIZAR E SELECIONAR INFORMAÇÕES 
Para a busca das referências bibliográficas foram utilizadas bases de dados como PubMed e              
Lilacs, além da busca direta em sites de iniciativas e revistas com conteúdo relacionado a este trabalho,                 
como o Image Gently e o Radiographics. 
2.2. RISCOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE  
 
A radiação ionizante pode acarretar dois tipos principais de efeitos sobre os tecidos biológicos:              
estocásticos e determinísticos. Os efeitos estocásticos são dose-independentes, ou seja, não há limiar             
para que ocorram, e costumam envolver alterações celulares genéticas que culminam, principalmente,            
em neoplasias. Em geral, ocorre um intervalo de tempo longo até que os efeitos estocásticos da                
radiação se manifestem. Em contrapartida, os efeitos determinísticos são dose-dependentes e os danos             
são proporcionais às doses recebidas, sendo resultado principalmente da morte celular com reparação             
ou recuperação insuficiente. Em geral os efeitos determinísticos são agudos, e seus principais             
exemplos são o eritema e a necrose cutânea, catarata e depressão do tecido hematopoiético              
(INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 2012). 
Os efeitos da radiação ionizante nos tecidos biológicos foram muito estudados através de uma              
coorte de sobreviventes das explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagazaki. Estes estudos              
foram conduzidos por comissões fundadas após as explosões, a primeira delas em 1947, chamada              
Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC), que veio a ser substituída em 1975 pela Radiation              
Effects Research Foundation (RERF) (OZASA, 2016).  
Entretanto, as doses de radiação ionizante a que a população de Hiroshima e Nagazaki foi               
exposta estão muito acima daquelas utilizadas em exames médicos. Logo, estudos que utilizassem             
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doses de radiação condizentes com aquelas utilizadas no diagnóstico por imagem eram necessários.             
Atualmente já dispomos de diversos estudos conduzidos para avaliar o risco de câncer relacionado a               
radiação ionizante em exames médicos, que têm demonstrado que esta relação existe.  
Raelson e colaboradores (RAELSON et al., 2009) utilizaram o BEIR VII 2006 ​report             
(COMMITTEE TO ASSESS HEALTH RISKS TO LOW LEVELS OF IONIZING RADIATION,           
NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2006) para estimar os efeitos estocásticos da exposição à            
radiação em crianças. Eles estudaram crianças de 0 a 17 anos que foram submetidas a TC para                 
diagnóstico neurovascular e que receberam uma dose média de 35,3mSv. Os resultados do estudo              
demonstraram aumento no número de excesso de câncer para cada 100.000 crianças expostas (321              
para meninos e 388 para meninas), que representa um aumento de cerca de 0,35% do risco atribuível                 
de câncer ao longo da vida. 
Outro estudo conduzido por Kuhns e colaboradores (KUHNS et al​., 2011), também utilizando o              
BEIR VII 2006, em crianças de até 15 anos submetidas a TC para detecção de litíase urinária,                 
encontraram uma razão de 2/1000 a 3/1000 entre o risco ​para qualquer câncer abdominal e pélvico                
devido a um único exame de tomografia computadorizada para detecção de cálculo e o risco de um                 
câncer que ocorre naturalmente durante a vida de uma criança. 
 
2.3. OS EFEITOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA 
 
O uso da tomografia computadorizada vem demonstrando um aumento substancial nos últimos            
30 anos (MAIELLO, 2010), que em parte se deve às vantagens inerentes ao estudo, tais como: tempo                 




Assim como o percentual de exames de TC vem crescendo na população geral, o número de                
exames de TC vem sofrendo também um rápido incremento na população pediátrica. Nos Estados              
Unidos atualmente cerca de 10% de todos os exames de TC são realizados em pacientes pediátricos, os                 
quais resultam em cerca de 67% de toda dose de radiação coletiva para esta população ​(BRENNER,                
2002). 
Entretanto, em relação aos adultos, as crianças são mais sensíveis aos efeitos estocásticos da              
radiação (BRENNER ​et al​., 2001). Como as crianças estão em desenvolvimento, há mais mitose e               
atividade celular em seus tecidos biológicos e, tecidos com maior número de mitoses são mais               
vulneráveis aos efeitos da radiação, já que o metabolismo do DNA é danificado por essa. Além do                 
mais, os tecidos celulares em crianças e adolescentes têm uma concentração maior de água quando               
comparado aos mesmos em adultos, o que significa uma maior absorção e dispersão da radiação               
recebida (ALZEN; BENZ-BOHM, 2011). 
Outros fatores relacionados a maior sensibilidade na faixa etária pediátrica diz respeito ao fato              
de estes terem maiores proporções de medula hematopoiética ao longo de todo o corpo (ALZEN;               
BENZ-BOHM, 2011). As crianças também têm uma expectativa de vida maior, resultando em uma              
janela mais larga de oportunidade para expressar os efeitos da radiação (BRENNER ​et al​., 2001).  
Uma das maiores preocupações na faixa etária pediátrica é a manifestação do câncer             
relacionado à radiação (UNSCEAR, 2013). Além disso, o risco de câncer é cumulativo ao longo da                
vida. Cada exame de TC (incluindo as múltiplas séries por exame) contribuem para o tempo de                
exposição ao longo da vida. A radiação para adultos mais velhos e idosos não carrega o mesmo risco                  
de câncer porque a maioria dos cânceres induzidos pela radiação, particularmente as neoplasias             
malignas sólidas, geralmente demoram décadas para se tornar evidentes (FRUSH ​et al​., 2003). 
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2.4. QUANTIFICAÇÃO ATUAL DA DOSE DE RADIAÇÃO EM TC PEDIÁTRICA E SSDE  
A quantificação acurada da dose de radiação a que o paciente foi submetido é importante para                
avaliar os riscos relacionados ao aumento do número de exames tomográficos, especialmente na             
população pediátrica (BRADY; KAUFMAN, 2012). 
Desde 2002 a International Eletrochemical Comission (IEC), com vistas a monitorar as doses             
de radiação, exige que os fabricantes de tomógrafos disponibilizem o relatório de dose (​dose report​) de                
cada exame ​(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION MEDICAL      
ELECTRICAL EQUIPMENT, 2002). Dois índices principais são disponibilizados no ​dose report​: o            
índice de dose de TC por unidade de volume (CTDIvol, do inglês: ​CT dose index per unit volume​) e o                    
produto dose-comprimento (DLP, do inglês: ​dose-length product​). O CTDIvol expressa a taxa de             
exposição absorvida no volume do ​phantom escaneado em miligrays. O DLP é o CTDIvol              
multiplicado pelo comprimento (em centímetros) do ​phantom escaneado e expresso em           
mili-gray-centímetros. O DLP está relacionado a energia ionizante total recebida pelo ​phantom​, o que              
seria uma aproximação da dose efetiva recebida pelo paciente (AMERICAN ASSOCIATION OF            
PHYSICISTS IN MEDICINE, 2011).  
É importante ter em mente que os índices disponíveis no relatório de dose ​são estimados com                
phantoms (de cabeça ou corpo), com base em seu diâmetro (16 ou 32cm) e não levam em consideração                  
no seu cálculo as características do paciente, como a idade ou o tamanho, e, por isso, não representam                  
a dose real absorvida pelo paciente (GREENWOOD ​et al​., 2015). A maior aplicação destes índices é                
para a comparação de dose de radiação de diferentes tomógrafos e comparação de dose entre               
protocolos diferentes de exame (GREENWOOD ​et al​., 2015). 
Recentemente a American Association of Physicists in Medicine emitiu um documento           
propondo um novo método, o ​size-specific dose estimate (SSDE). Este método de cálculo leva em               
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consideração o tamanho do paciente (para tal, é considerado em sua fórmula qualquer uma das               
seguintes métricas: diâmetro látero-lateral, anteroposterior, soma dos dois ou diâmetro efetivo), e por             
isso seria utilizado como uma ferramenta para estimar a dose absorvida de radiação pelo paciente. Ele                
é calculado a partir da multiplicação do CTDIvol em um fator de conversão, que é acessado a partir de                   
uma tabela disponível no documento que indica os fatores de conversão de acordo com o tamanho do                 
paciente (Figura 1). Os valores estimados do SSDE com base neste cálculo podem ter variações de 10                 
a 20% em relação aos valores reais absorvidos pelo paciente (AMERICAN ASSOCIATION OF             
PHYSICISTS IN MEDICINE, 2011). 
 
Figura 1 - Dados parciais da tabela 1 do report 204 da AAPM com os fatores de conversão para o                    






2.5. IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA OTIMIZAÇÃO DE DOSE DE RADIAÇÃO EM 
TC PEDIÁTRICA 
Com a expansão do uso da TC em crianças e a preocupação ao potencial risco da radiação                 
proveniente dos exames de TC nesta população, especialmente em relação ao risco de câncer, muita               
atenção tem sido dada às doses de radiação utilizadas nestes exames  (LI ​et al​., 2011). 
Princípios como o ALARA e iniciativas como o Image Gently, Latin Safe e o Euro Safe são                 
exemplos da busca pela otimização de dose de radiação em exames de TC pediátricos. O ALARA (​as                 
low as reasonably achievable​) tem como princípios a certificação de que a indicação do exame é                
precisa e a manutenção da dose radiação o mais baixa possível (MAYO-SMITH, 2014). O Image               
Gently publica em seu website sugestões acerca da criação de protocolos específicos para TC              
pediátrica, dentre outros temas em proteção radiológica. 
Um esforço multidisciplinar é necessário para que um resultado satisfatório em termos de             
justificação e otimização de dose de radiação seja atingido. Isto porque, o médico assistente, os físicos                
médicos, técnicos em radiologia e o médico radiologista têm todos sua contribuição neste caminho. A               
justificação e a otimização das doses de radiação em protocolos de TC pediátrica envolve a               
conscientização e educação de todos os envolvidos, visto que, podemos modificar o cenário em que               
estamos desde a indicação precisa do exame pelo médico assistente, até a modificação dos parâmetros               
de doses de radiação do aparelho de TC pelos técnicos e físicos, bem como a orientação e monitoração                  





Levando-se em consideração o expressivo aumento do número de tomografias realizadas na            
faixa pediátrica, bem como as evidências dos riscos à saúde relacionados à exposição a radiação nesta                
população, torna-se evidente a importância de se ter conhecimento das doses de radiação pediátrica em               
exames de TC no serviço em que trabalhamos, bem como de se estudar métodos de estimativa de dose                  





















4.1. OBJETIVO GERAL 
Mensurar as doses de radiação ionizante a que as crianças de 0 a 17 anos submetidas a exames                  
de TC de tórax no Hospital de Clínicas de Porto Alegre estão sendo expostas.  
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Comparar os valores de SSDE e CTDIvol em crianças entre 0-17 anos. 
2. Comparar os valores de SSDE e CTDIvol entre os 5 subgrupos de tamanho. 


















5. HIPÓTESES DE TRABALHO 
1. Não existe uniformidade protocolar na realização de TC em crianças e muitas são expostas              
a altas doses de radiação. 
2. Estão sendo subestimadas as doses de radiação ionizante em estudos tomográficos do tórax             
pediátrico por não calcularmos o SSDE. 




















6.  MATERIAL E MÉTODOS 
6.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 
Estudo transversal.  
6.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
Foram incluídas todas as tomografias computadorizadas de tórax sem contraste com aquisição            
única (monofásica) disponíveis no PACS (​picture archiving and communication system​) do HCPA            
realizadas em pacientes pediátricos com idade entre 0 a 17 anos entre outubro de 2015 e outubro de                  
2016.  
Foram considerados critérios de exclusão do estudo: 
- topograma ausente e / ou incompleto (apenas incidência em perfil ou apenas             3
incidência anteroposterior); 
- estudos que foram realizados concomitantemente com outras regiões anatômicas (pois o           
relatório de dose não discrimina as doses por região estudada); 
- pacientes que realizaram o estudo com os braços abaixados (pois isto não permite a              
adequada mensuração dos diâmetros torácicos); 
- utilização de técnicas adicionais durante a aquisição do exame (aquisição em expiração            
e uso de protocolo local específico para pacientes com fibrose cística); 
 
6.3. CÁLCULO AMOSTRAL 
No período de outubro de 2015 a outubro de 2016 foram realizados 201 exames de tomografia                
computadorizada de tórax sem contraste com aquisição única (monofásica) que não apresentavam             
critérios de exclusão ​em pacientes com idade entre 0 e 17 anos, o que correspondeu a nossa amostra. ​O                   
3 topograma é uma radiografia realizada pelo próprio tomógrafo da região de interesse do corpo do paciente a ser 
examinada para o planejamento do exame. 
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número obtido permite detectar uma diferença de até 3,21% entre as variáveis, com poder de 90% e                 
nível de significância de 0,05. 
O cálculo do tamanho amostral foi realizado no programa Winpepi 11.65 (Abramson, J.H.             
WINPEPI updated: computer programs for epidemiologists, and their teaching potential.          
Epidemiologic Perspectives &amp; Innovations 2011, 8:1). 
 
6.4. GRUPO DE PESQUISA 
Este projeto está vinculado ao Laboratório de Imagens Médicas e Radioproteção do Hospital de              
Clínicas de Porto Alegre. 
6.5. PROCEDIMENTOS 
Dados sobre a exposição à radiação (corrente de tubo, tensão de tubo, CTDIvol e DLP) foram                
obtidos a partir do relatório de dose gerado automaticamente em cada exame. Dados demográficos e               
clínicos foram obtidos dos prontuários eletrônicos. A relação sinal-ruído foi extraída de cada imagem,              
colocando-se uma região de interesse de 52,9mm​2 na artéria pulmonar principal (Figura 2)​,             
utilizando-se o PACS da instituição. O sinal foi considerado a densidade média em unidades de campo                
e o ruído foi considerado o desvio padrão da densidade média. 
 




Os diâmetros látero-lateral e anteroposterior do tórax foram medidos no topograma ao nível da              
carina traqueal de pele a pele ​(Figura 3) e o diâmetro efetivo foi calculado pela raiz quadrada da                  
multiplicação do diâmetro látero-lateral pelo diâmetro anteroposterior ​(BRADY; KAUFMAN, 2012): 
 
Figura 3​ -  Mensuração dos diâmetros torácicos.  
a. ​Corte axial de TC de tórax ao nível da carina traqueal. ​b ​e c. topograma localizador e régua de                    
mensuração pele a pele do diâmetro torácico látero-lateral e anteroposterior, respectivamente. 
a.                                                       b.                                                        c.  
 
Apenas doses estimadas com ​phantons de 32cm foram consideradas. As estimativas de doses             
de radiação calculadas com base em ​phantons de 16cm (que foram ao todo 26 TCs de tórax) foram                  
corrigidas por meio de cálculo baseado em um simulador de 32cm e incluídas no estudo (HUDA ​et al​.,                  
2009)​. 
O SSDE foi calculado para todos os pacientes de acordo com a fórmula fornecida pelo               
documento de referência ​(BRADY; KAUFMAN, 2012), sendo o produto do CTDIvol pelo fator de              
correção de acordo com o diâmetro efetivo: 
SSDE = CTDIvol x fator de correção 
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Os pacientes foram agrupados em 5 categorias de tamanho com base no diâmetro médio efetivo               
do tórax: grupo 1: < 15 cm; grupo 2: 15-19 cm; grupo 3: 20-24 cm; Grupo 4: 25-29 cm e grupo 5: ≥ 30                        
cm (​STRAUSS ​et al​., 2017)​. 
 
6.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa Statistical Package for the Social             
Sciences (SPSS) versão 20.0 (IBM SPSS Inc., Chicago 2011). 
As variáveis ​​contínuas foram descritas como média (+/- desvio padrão [DP]) ou mediana             
(intervalo interquartílico [IQR]). As proporções foram expressas como porcentagens. As comparações           
entre os grupos para as variáveis ​​assimétricas foram realizadas com ANOVA e teste post hoc de                
Tukey. A comparação dos valores de SSDE com CTDIvol foi feita pelo Wilcoxon Signed Ranks Test. 
Fatores associados com altas doses de radiação foram estudados através da correlação de             
Spearman e análise de regressão linear. Peso e idade não foram incluídos na análise de regressão linear                 
porque estavam correlacionados entre si e com o diâmetro efetivo. Foram obtidos os logaritmos dos               
valores de DLP porque esta é uma variável assimétrica. 
O nível de significância estatística foi estabelecido no valor de probabilidade (valor p) menor              
que 0,05. 
 
6.7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
Este estudo seguiu as condições estabelecidas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de             
Saúde (CNS) e foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do HCPA (projeto nº                 
16-0556). ​A exigência de consentimento informado por escrito foi dispensada devido à natureza             
retrospectiva do estudo. ​O grupo de pesquisa garantiu a confidencialidade das informações e todos os               
participantes assinaram o termo de busca de base de dados, em anexo (Anexo 2). 
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Detectamos altos níveis de dose de radiação em TCs de tórax pediátricas realizadas no HCPA               
quando comparadas com diversos estudos internacionais, o que reforça a necessidade de            
monitoramento contínuo das doses de radiação de TCs nesta população em particular. Os dados              
encontrados estão em concordância com dados publicados que mostram que o CTDIvol            
sistematicamente subestima as doses de radiação em comparação com a SSDE em pacientes             
pediátricos e não deve ser usado como parâmetro primário para monitorar protocolos de TC. Além               
disso, não foi encontrada associação entre as doses de radiação e a relação sinal-ruído, sugerindo que o                 

























Anexo 1.​  TERMO DE COMPROMISSO PARA A UTILIZAÇÃO DE DADOS INSTITUCIONAIS 
 
Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação 
Termo de Compromisso para Utilização de Dados Institucionais 
Título do Projeto 
 
OTIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE EM 
PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A TOMOGRAFIAS 
COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX 





Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar as informações           
institucionais que serão coletadas em bases de dados do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.               
Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para           
execução do presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas em atividades            
acadêmicas e científicas, no contexto do projeto de pesquisa aprovado. 
Porto Alegre, 26 de setembro de 2016. 
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